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Ⅰ 環境放射線関係
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          出雲           安来           雲南

最高値      

平均値      

最低値      

モニタリングポスト各局の月間の平均値、最高値及び最低値（単位：nGy/h）

注2：平成25年度から測定を開始したため、平常の変動幅は未設定である。

注1：モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの5年間（移設等があった場
    合は２年間以上）の全デ－タから求めた累積相対度数分布の（平均値±標準偏差×３）相当の範囲である。
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４．調査項目別測定結果 

（１）空間放射線 

１）積算線量 

    単 位：【 mGy/90 日 】 

測 定 地 点 

測     定     値 
平常の変動幅 

年間線量 
(mGy/365日) 

測 定 者 備 考 
4～6 月 7～9月 10～12 月 1～3 月 

一 矢 0.15    0.14～0.17  中国電力  

佐 陀 本 郷 0.13    0.12～0.15  〃  

深   田 0.12    0.11～0.14  〃  

片   句 

0.16    
0.15～0.18 

 島 根 県  

0.16     中国電力  

御   津 

0.15    
0.14～0.17 

 島 根 県  

0.15     中国電力  

旦   過 0.13    0.12～0.15  〃  

古   浦 

0.14    
0.13～0.16 

 島 根 県  

0.14     中国電力  

恵   曇 0.12    0.12～0.14  〃  

手   結 0.11    0.10～0.12  〃  

上  講  武 0.15    0.15～0.17  島 根 県  

南  講  武 

0.12    
0.12～0.14 

 〃  

0.12     中国電力  

佐 陀 宮 内 0.15    0.14～0.16  島 根 県 
 

 

大   芦 0.14    0.14～0.15  〃  

加   賀 0.13    0.11～0.14  〃  

西  生  馬 0.15    0.15～0.17  〃  

西  川  津 0.13    0.13～0.15  〃  

（注） 1. 測定方法  蛍光ガラス線量計（RPLD）で測定した。 

2. 積算線量の「平常の変動幅」は前年度までの 5年間の最小値から最大値までの範囲である。 
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２）線 量 率（モニタリングポストによる測定） 

                                 単 位：【 nGy/h 】 

測 定 地 点 区   分 
測      定       値 平常の変動幅 

（上限）（注 5） 
備   考 

4 月 5 月 6 月 

 

出 雲 

平 均 値 32  32  34  

  最 高 値 56  59  71  

最 低 値 28  28  29  

安 来 

平 均 値 37  36  35  

  最 高 値 58  52  68  

最 低 値 32  30  29  

雲 南 

平 均 値 27  27  29  

  最 高 値 43  46  61  

最 低 値 23  23  24  

（注) 1.  測 定 者  島根県 

2.  測定方法  ２”φ円筒形 NaI(Tl)シンチレ－ション検出器（エネルギ－補償型）を使用し、 

 ５０keV～３MeV のエネルギ－範囲で測定した。 

3.   測定値は、２分値である。 

     4.  モニタリングポストの「平常の変動幅」は、各測定地点における前年度までの 5年間（移設等があった場合は  

       ２年間以上）の全デ－タから求めた累積相対度数分布の（平均値±標準偏差×３）相当の範囲である。 

     5.  平成 25 年度から測定を開始したため、平常の変動幅は未設定である。 
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